Ugeskr Leeger 174/12 19. marts 2012

VIDENSKAB 787

PET/MR-skanning
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For specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin var
det et tigerspring fremad, da den fgrste positronemis-
sionstomografi (PET)/magnetisk resonans (MR)-
skanner blev lanceret i 2010 (Figur 1). Udviklingen
af kombineret PET/MR-skanning har veret l&ange
ventet og er teknisk kompleks, da simultanoptagelse
af PET og MR ngdvendigggr, at PET-detektorerne
placeres i magnetfeltet, uden at der opstar pavirkning
mellem disse [1]. Takket vaere en stor donation fra
The John and Birthe Meyer Foundation blev Nordens
forste PET/MR-skanner indviet pd Rigshospitalet i
december 2011.

Modsat PET/computertomografi (CT) er billed-
optagelsen ved PET/MR-skanning reelt simultan,
hvilket minimerer beveegelsesartefakter. Straledosis
ved PET/CT er primert en bekymring ved undersg-
gelse af paediatriske patienter [2]. I disse tilfeelde kan
den samlede stralebelastning mindskes ved indfg-
relse af PET/MR-skanning. Samtidig opnds der en
bedre blgddelskontrast.

Ved demens kan man ved hjelp af MR-skanning
med anatomisk ngjagtighed pavise strukturelle &n-
dringer, og ved hjalp af PET kan man pavise protein-
forandringer f.eks. ophobning af betaamyloid. Det vil
med PET/MR-skanning veere muligt simultant at be-
dgmme hjernens blodgennemstrgmning og @ndring i
kemiske signalsubstanser pa praecist anatomisk ni-
veau. Med kombineret PET/MR-skanning kan man
ved hjernetumorer udvikle den komplette preeopera-
tive pakke med vurdering af tumorens udstrekning
med '8F-0-(2-18F-fluoroethyl) -L-tyrosin-PET, blodgen-
nemstrgmningen med funktionel MR og relationen til
de strukturer, der gnskes bevaret, via undersggelser
af nervebaner med MR-traktografi [3]. Med PET/MR-
skanning kan man beskrive tumorer anatomisk og
samtidig indhente information om en rackke progno-
stiske egenskaber. Til stréleterapi med dose painting
forventes PET/MR-skanning at bidrage med ngjag-
tige billeder af tumorer med gget metabolisme, angio-
genese (**0O-vand, dynamic contrast enhanced-MR) og
hypoksi (®*Cu-diacetyl-bis(N4-methylthiosemicarba-
zon, MR-spektroskopi).

PET til undersggelse af hjerter kan kvantificere
flow med #Ru og *N-NH; og metabolisme med fluor-
deoxyglukose til vurdering af hibernating myocar-
dium (levende hjerteveev, men reduceret perfusion).
Ved PET/MR-skanning kan man kombinere billeder

fra MR-skanning, der viser veegbevagelse, arvaev og
plaque-byrde, med specifikke kvantitative oplysnin-
ger om hjerteveaevets levedygtighed og blodgennem-
strgmning fra PET [4].

Forventningerne til PET/MR-skanning er hgje,
og mange forskningsprojekter er pa vej. For hurtigt at
finde de omrader, hvor PET/MR-skanning kan ggre
en forskel i patientbehandlingen, er et internationalt
samarbejde med fgrende centre, bl.a. Harvard
Medical School, Technische Universitat Miinchen og
University of Tiibingen, sat i gang. Med kombinatio-
nen af specifikke PET-tracere, simultan funktionel
MR-skanning og knivskarp anatomi forventes PET/
MR-skanning at kunne bibringe ny patofysiologisk
indsigt og bedre patientbehandling inden for onko-
logi og billedstyret stralebehandling, neurobiologi og
molecular imaging generelt [5].
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Helkrops positronemis-
sionstomografi/magne-
tisk resonans-skannings-
billede. Eksempel fra
Siemens.




